
Федеральное государственное унитарное 
предприятие 

"Всероссийский 
научно-исследовательский институт 

метрологической службы" 

119361, Москва, ул.Озерная, 46 Тел.: (495) 437 5577 
E-mail: Office@.vniims.ru

Факс:(495) 437 5666 
www.vniims.ru 

Единый центр Росстандарта проверки результатов испытаний 
в целях утверждения типа средств измерений 

(Приказ Росстандарта № 81 от 31.01.2014 г.) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№104-10-507

по проверке результатов испытаний в целях утверждения типа средств измерений 
весов неавтоматического действия PROМAS 

1 На проверку представлены документы с результатами испьпаний в целях 
утверждения типа весов неавтоматического действия PROМAS, серийно изготавливаемых 
Обществом с ограниченной ответственностью «МАС-центр» (ООО «МАС-центр»), 
г. Москва. 

Испытания проведены ФГУП «ВНИИМС». 
Документы на проверку представлены ИЦ ФГУП «ВНИИМС», договор № 101257 от 

30.08.2016 г. 

2 Комплект представленных на проверку документов включает: 
- заявку на проведение испьпаний;
- программу испытаний;
- протоколы испытаний;
- описание типа средств измерений (проект);
- акт испытаний;

- руководство по эксплуатации, технические условия.
Комплектность представленных документов в полном объеме соответствует

положениям п.11 Административного регламента, утвержденного приказом Минпромторга 
России № 970 от 25.06.2013 г. 

3 Испытания проведены ФГУП «ВНИИМС» в соответствии с областью аккредитации, 

аттестат аккредитации № 30004-13 от 26.07.2013 г. 

4 Заявка на проведение испытаний соответствует требованиям приказа Минпромторга 
России № 1081 от 30.11.2009 г. (приложение 1) и содержит необходимую информацию. 
Наименование и обозначение средства измерений, заявленные характеристики, данные об 





Определенные в процессе испытаний метрологические и технические 
характеристики, приведенные в описании типа, соответствуют заявленным:. 

Единицы величин, применяемые в документе, соответствуют допущенным к 
применению в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 г. 
№879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в 
Российской Федерации»). 

В части общих требований к текстовым документам описание типа соответствует 

требованиям ГОСТ 2.105-95. 

9 Акт испытаний соответствует положениям приказа Минпромторга России от 
30.11.2009 г. № 1081 (приложение 1 ), утвержден испытателем и согласован с заявителем. 

Акт отражает сведения об объеме вьшолненной при испытаниях работы. 
Результаты испытаний, зафиксированные в акте испытаний, положительные. 
В акте приведены определенные по результатам испытаний значения 

метрологических и технических характеристик, факт опробования методики поверки с 
приведением информации о ней, рекомендованный интервал между поверками, факт 
разработки проекта описания типа средства измерений. 

Выводы по результатам проверки: Единый центр Росстандарта проверки 
результатов испытаний по итогам проведенной проверки результатов испытаний в целях 
утверждения типа средств измерений считает возможным: 

- рекомендовать к утверждению типа весы неавтоматического действия PROМAS, 
серийно изготавливаемые Обществом с ограниченной ответственностью «МАС-центр» 
(ООО «МАС-центр»), г. Москва; 

- установить для них поверку по ГОСТ OIML R 76-1-2011, и интервал между 
поверками 1 год. 

Руководитель Единого центра Росстандарта 
проверки результатов испытаний А.В. Заболотный 

Заместитель Руководителя Единого центра Росстандарта 
проверки результатов испытаний 


